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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ELECTROMEDICAUX —

Partie 2-51: Regles particuliéres de sécurité et performances essentielles
des électrocardiographes enregistreurs et analyseurs
mono et multi-canaux

AVANT-PROPOS

s organisations
icjpent également aux

s; la CEl ne peut pas étre tenue responsable de
ar un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager |'upi ité i i 3\ ationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer f S ublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Tw i g fe$ Publications de la CEl et toutes publications

responsabilité p

5) La CEIl n’a prévy au q age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
;Qd

6) Tous les utilisate i} en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsa'i la CEIl, a ses admlnlstrateurs employes aulealres ou

I'objet de droits de~propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60601-2-51 a éte établie par le sous-comité 62D: Appareils
électromédicaux, du comité d'études 62 de la CEIl: Equipements électriques dans la pratique
médicale.

Cette version bilingue, publiée en 2005-12, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 62D/469/FDIS et 62D/473/RVD. Le
rapport de vote 62D/473/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation
de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT -
Part 2-51: Particular requirements for safety, including essential

performance, of recording and analysing single channel
and multichannel electrocardiographs

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr standa 'zat|
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The
international co-operation on all questions concerning standardization in the ele
this end and in addition to other activities, IEC publishes International 3ta
Technical Reports,

comprising
promote

the latter.

5) IEC provides no ark Qg proc
equipment decl ¢
6) u

All users should e

approval and cannot be rendered responsible for any
Publication.

expenses gfisi of\ the\publigation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

indispensa pplication of this publication
9) Attention is dra e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC™S ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60601-2-51 has been prepared by subcommittee 62D: Electro-
medical equipment, of IEC technical committee 62: Electrical equipment in medical practice.

This bilingual version, published in 2005-12, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
62D/469/FDIS 62D/473/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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La verson frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Dans la présente Norme Particuliére, les caractéres d'imprimerie suivants sont employés:
— exigences dont la conformité peut étre vérifiée par un essai et définitions: caractéres
romains;

— notes, explications, conseils, introductions, énoncés de portée générale, exceptions et références: petits
caractéres romains;

— modalités d'essais: caractéres italiques;

— TERMES DEFINIS A L'ARTICLE 2 DE LA NORME GENERALE OU DE LA PRESENTE NORME
PARTICULIERE: PETITES CAPITALES.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore i

la date de

les.données

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

S5
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The French version of this standard has not been voted upon.

In this Particular Standard, the following print types are used:

* requirements, compliance with which can be tested, and definitions: roman type;

* notes, explanations, advice, introductions, general statements, exceptions and references: small roman type;

» test specifications: italic type;

 TERMS DEFINED IN CLAUSE 2 OF THE GENERAL STANDARD OR THIS PARTICULAR STANDARD: SMALL
CAPITALS.

The committee has decided that the contents of this publication will remain
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://websto
related to the specific publication. At this date, the publication will be

nchanged until the
h" in the data

* reconfirmed;
* withdrawn;
+ replaced by a revised edition, or

S5
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INTRODUCTION

La présente Norme Particuliére spécifie des exigences supplémentaires de sécurité des
électrocardiographes enregistreurs et analyseurs mono et multi-canaux. Elle modifie et
compléte la CEl 60601-1 (deuxiéme édition, 1988) y compris les Amendements 1 (1991) et 2
(1995), ci-apres désignée sous le nom de Norme Générale. Les exigences de cette Norme
Particuliére ont priorité sur les exigences de la Norme Générale Appareils électromédicaux —
Partie 1: Regles générales de sécurité.

Des «directives générales et justifications» relatives aux exigences de cette Norme Particuliére
sont données a I'Annexe AA.

exigences de la présente Norme.

Un astérisque (*) avant les numéros d'articles et de paragra
correspondants sont donnés a I'Annexe AA.

N
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INTRODUCTION

This Particular Standard concerns additional safety of recording and analysing single
channel and multichannel electrocardiographic equipment. It amends and supplements
IEC 60601-1 (second edition, 1988), including its amendments 1 (1991) and 2 (1995)
hereinafter referred to as the General Standard. The requirements of this Particular Standard
take priority over those of the General Standard, entitled Medical electrical equipment — Part 1:
General requirements for safety.

A “General guidance and rationale” for the requirements of this Particular Standard is included
in Annex AA.

It is considered that a knowledge of the reasons for these requirements.Will not™anly facilitate
the proper application of the standard but will, in due course, (expedi revision
necessitated by changes in clinical practice or as a result of de nology.

An asterisk (*) by a clause or subclause number indicate explanatofy notes are
given in Annex AA.

s
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APPAREILS ELECTROMEDICAUX —
Partie 2-51: Regles particuliéres de sécurité et performances essentielles

des électrocardiographes enregistreurs et analyseurs
mono et multi-canaux

SECTION UN — GENERALITES

Les articles et les paragraphes de cette partie de la Norme Générale s'appliquent, excepté ce
qui suit:

1 Domaine d'application et objet

Cet article de la Norme Générale s'applique, excepté ce qui suit;

*1.1 Domaine d’application

Addition:

La présente Norme Particuliére spécifie
performances essentielles des ELECTRQ

les

1.2 Objet
Remplacement:

L'objet de la p
complément des eXijg
essentielles des ELE
CANAUX.

301-2-25 concernant la sécurité et les performances
S ENREGISTREURS ET ANALYSEURS MONO ET MULTI-

systemes d¥preuve d’effort, si ces APPAREILS servent a I'enregistrement d’ECG a des fins
de diagnostic;

— ELECTROCARDIOGRAPHES utilisés en tant qu’unités de sortie par des systémes de gestion de
base de données d’ECG ou aux ELECTROCARDIOGRAPHES utilisés en tant qu’unités de sortie
a d'autres endroits que I'unité d'enregistrement;

— ELECTROCARDIOGRAPHES ANALYSEURS, systémes et équipements informatiques qui a I'aide
d’un traitement informatique et d’imagerie calculent des mesures (telles que des intervalles
et des amplitudes) et établissent des diagnostics a partir de I'ECG;

— parties d’appareils de surveillance de PATIENTS ou autres ELECTROCARDIOGRAPHES spéciaux
capables de remplir les fonctions d’un ELECTROCARDIOGRAPHE ANALYSEUR.

La présente Norme ne doit pas étre appliquée aux ELECTROCARDIOGRAPHES destinés a un
enregistrement continu (méthode de Holter), a I'électrocardiographie invasive, aux systémes
de surveillance de PATIENTS et aux ELECTROCARDIOGRAPHES haute résolution (tels que les
ELECTROCARDIOGRAPHES a faisceau de HIS ou pour une détection de potentiel tardif) autres
que ceux indiqués ci-dessus.
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MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT -
Part 2-51: Particular requirements for safety, including essential

performance, of recording and analysing single channel
and multichannel electrocardiographs

SECTION ONE — GENERAL

The clauses and subclauses of this section of the General Standard apply except as follows:

1 Scope and object

This clause of the General Standard applies except as follows:

*1.1 Scope

Addition:

1.2 Object

Replacement:

\ which are part of other MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT, for example
exercise testing systems, if this EQUIPMENT is used to record ECGs for diagnostic purposes;

— ELECTROCARDIOGRAPHS which are used as output units for ECG data base management
systems or ELECTROCARDIOGRAPHS which are used as output units located at other places
than the recording unit;

— ANALYSING ELECTROCARDIOGRAPHS, systems, and computing devices which by means of
electronic data processing and pattern recognition derive measurements (e.g. intervals and
amplitudes) and diagnostic statements from the ECG;

— those parts of PATIENT monitors or other specialised ELECTROCARDIOGRAPHS that are
capable of performing the functions of the ANALYSING ELECTROCARDIOGRAPHS.

This standard shall not apply to Holter ELECTROCARDIOGRAPHS, invasive electrocardiography,
PATIENT monitoring systems and high-resolution ELECTROCARDIOGRAPHS (e.g. HIS bundle
ELECTROCARDIOGRAPHS, ELECTROCARDIOGRAPHS for late potential detection) other than
stated above.
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1.3 Normes Particuliéres
Addition:

La présente Norme Particuliere se référe a la CEl 60601-1:1988: Appareils électromédicaux —
Partie 1: Regles générales de sécurité, modifiée par I'Amendement 1 (1991) et I'Amendement
2 (1995), désignée ci-aprés sous le nom de Norme Générale. La présente Norme Particuliere
se référe également a la CEIl 60601-2-25:1993, Appareils électromédicaux — Partie 2-25:
Régles particulieres de sécurité pour les électrocardiographes, modifiée par ’Amendement 1
(1999).

La Norme Générale tient également compte de la CEI 60601-1-2:1993, Appareils électro-
med/caux - Partle 1: Reg/es generales de securlte — 2. Norme colla eral: Compatibilité
3, Appareils

«Remplacement» signifie que l'article
complétement par le texte de cette Norm

«Addition» signifie que le
Norme Générale.

La ou il est prévisibte’qu'aucune partie de la Norme Générale, bien que peut-étre pertinente, ne
doit pas étre appliquée, une indication en ce sens est donnée dans cette Norme Particuliere.

Les exigences de cette Norme Particuliere sont prioritaires sur celles de la Norme Générale et
de la Norme Collatérale susmentionnée.
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1.3 Particular Standards
Addition:

This Particular Standard refers to IEC 60601-1:1988, Medical electrical equipment — Part 1:
General requirements for safety, as amended by its Amendment 1 (1991) and Amendment 2
(1995), hereafter referred to as the General Standard, and to IEC 60601-2-25:1993, Medical
electrical equipment — Part 2-25: Particular requirements for the safety of electrocardiographs
and its Amendment 1 (1999).

The General Standard also takes into account IEC 60601-1-2:1993, Medical electrical
equipment — Part 1: General requirements for safety — 2. Collateral Standard. Electromagnetic
compatibility — Requirements and tests, and IEC 60601-1-4:1996, Medical felectrical equment
— Part 1: General requirements for safety — 4. Collateral Standard: Programmab
medical systems.

ection, clause or subclause in this Particular Standard, the
he General Standard, although possibly not relevant, applies

The requirements of this Particular Standard take priority over those of the General Standard
and Collateral Standard mentioned above.
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