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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ELECTROMEDICAUX -
CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'ESSAI DES
DISPOSITIFS D’IMAGERIE PAR RADIONUCLEIDES -

GAMMA CAMERAS DE TYPE ANGER

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mopdiale N\de normalisation

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question alisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autrg es Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Sp ibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI'yN_euk élaboration est cerifice a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé Rar le ité articiper Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemenp S iarsg 3 , participent

également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'OrganisationNnte i & tion (ISO),

4) Dans le but d'encourager l'uniformité intern ationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon tkansp ations de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. ublications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales co espod

5) La CEl n’a prévu aucure p lant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équip

6) Tous les utilisat possession de la derniere édition de cette publication

7) Aucune responsa a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y comgris S pactisuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la gjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelg que\na oit,Adirecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

de justice) ejte décoant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre i S

9) L’attention & 5 ¢ fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
opriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pagavoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60789 a été établie par le sous-comité 62C: Appareils de
radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement, du comité d’études 62
de la CEIl: Equipements électriques dans la pratique médicale.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 1992, dont elle
constitue une révision technique.

Par rapport la deuxiéme édition, la mesure de la variation de sensibilité intrinséque a une
source ponctuelle a été supprimée, les paragraphes SENSIBILITE SYSTEME (4.2), RESOLUTION
SPATIALE (4.3), NON-UNIFORMITE DE REPONSE (4.5), ENREGISTREMENT SPATIAL INTRINSEQUE EN
FENETRES MULTIPLES (4.7) et CARACTERISTIQUE DE TAUX DE COMPTAGE (4.8) ont été reformulés
(bien que les procédures soient principalement inchangées) et certaines petites modifications
rédactionnelles ont été réalisées.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT -
CHARACTERISTICS AND TEST CONDITIONS OF
RADIONUCLIDE IMAGING DEVICES -
ANGER TYPE GAMMA CAMERAS

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object| of IEC\is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electfical and ®lectroxnic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standarg i ecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any ittee’interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i 9
governmental organizations liaising with the IEC also participate in fki Q. |IE aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in &ccorda v
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matt S possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

3)
4)
5)
6)
7) mployees, servants or agents including individual experts and
ational Committees for any personal injury, property damage or
Swhether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
he publi t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
8) references cited in this publication. Use of the referenced publications is
9) AttentionN M e ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

~JEC'shaN note held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60789 has been prepared by subcommittee 62C: Equipment for
radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry, of IEC technical committee 62:
Electrical equipment in medical practice.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1992. It constitutes a
technical revision.

With respect to the second edition, the measurement of intrinsic point source sensitivity
variation has been removed, the subclauses SYSTEM SENSITIVITY (4.2), SPATIAL RESOLUTION
(4.3),NON-UNIFORMITY OF RESPONSE (4.5), INTRINSIC MULTIPLE WINDOW SPATIAL REGISTRATION
(4.7) and COUNT RATE CHARACTERISTIC (4.8) have been reformulated (although the procedures
are mostly unchanged) and some small editorial changes have been made.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
62C/388/FDIS 62C/392/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Dans la présente norme, les caractéres d'imprimerie suivants sont utilisés;

— exigences, dont la conformité peut étre vérifiée par un essai, e caractéres
romains;

— notes, explications, conseils, introductions, énoncés de portée générale
caractéres romains;

neges: petits

— modalités d'essais: caractéeres italiques;

— TERMES DEFINIS A L'ARTICLE 3 DE LA PRESENTE NEXE B: PETITES

MAJUSCULES.

Les exigences sont suivies par les modalités d'eg

Le comité a décidé que le contenu de sette\p ti pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web S p://lwebstore.iec.ch» dans les

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une

« amendée. Q

X009 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
62C/388/FDIS 62C/392/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this standard the following print types are used:

— requirements, compliance with which can be tested, and definitio

— notes, explanations, advice, introductions, general statements, exceptions a
type;

— test specifications: in italic type;

— TERMS DEFINED IN CLAUSE 3 OF THIS STANDARD LISTED IN AN

* reconfirmed;
* withdrawn;

* replaced by a revised
*+ amended.

The contents of@:

ohber 2009 have been included in this copy.
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INTRODUCTION

Les méthodes d’essai spécifiées dans la présente norme ont été choisies pour refléter, autant
que possible, l'utilisation clinique des GAMMA CAMERAS. L’intention est de faire appliquer ces
méthodes d’essai par les fabricants, leur donnant ainsi les moyens de décrire les
caractéristiqgues des GAMMA CAMERAS sur |la base de critéres communs.

@%
S
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INTRODUCTION

The test methods specified in this standard have been selected to reflect as much as possible
the clinical use of GAMMA CAMERAS. It is intended that the test methods be carried out by
manufacturers, thereby enabling them to describe the characteristics of GAMMA CAMERAS on a
common basis.

@%
S
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APPAREILS ELECTROMEDICAUX -
CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'ESSAI DES
DISPOSITIFS D’IMAGERIE PAR RADIONUCLEIDES -

GAMMA CAMERAS DE TYPE ANGER

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les méthodes d’essai en vue d’annoncer les
caractéristiques des GAMMA CAMERAS de type Anger. Ces derniéres so@ onstituées d’un
collimateur, d’'un blindage du détecteur et d’'un ensemble détecteur de 1 a ent associés
a des dispositifs d’enregistrement et de visualisation.

Les exigences de sécurité a suivre par les fabricants confo 60601-1 ne

rentrent pas dans le domaine d’application de la présente norm

2 Reéférences normatives
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MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT -
CHARACTERISTICS AND TEST CONDITIONS OF
RADIONUCLIDE IMAGING DEVICES -
ANGER TYPE GAMMA CAMERAS

1 Scope

This International Standard specifies test methods for declaring the characteristics of Anger
type GAMMA CAMERAS. The latter are composed of a collimator, a de shield and a
radiation detector assembly, together with recording and display devices

It is not within the scope of this standard to address the safety req
manufacturers according to IEC 60601-1.

2 Normative references

The following referenced documents are for the @ppfication\of document. For dated
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